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RESUMO: O estudo teve como objectivo determinar o constrangimento cinemático provocado pela válvula de 
treino Aquatrainer® (Cosmed, Roma, Itália), integrada com o sistema portátil analisador de gases K4 b2 
(Cosmed, Roma, Itália), durante um esforço máximo na técnica de Crol. O protocolo consistiu na realização de 
dois percursos à intensidade máxima de 100 m Crol, em piscina de 50 metros: um percurso com o sistema de 
oximetria acoplado e outro em nado livre (sem o sistema) e um intervalo mínimo de 48 horas por seis crolistas. 
Duas câmaras registaram respectivamente imagens aéreas e subaquáticas no plano sagital. Foi efectuada a 
análise cinemática (Ariel Performance Analysis System, Ariel Dynamics Inc., Califórnia, EUA) de um ciclo 
gestual completo, através de um leitor de vídeo a 50 Hz (Panasonic, AG 7355, Japão). A duração do teste foi 
significativamente superior no nado constrangido do que no nado livre (P = 0.04). Sem a válvula os nadadores 
cumpriram os 100 metros em 95.24 ± 2.18 % do seu recorde pessoal e com a válvula a 90.99 ± 2.86 %. As 
restantes variáveis não apresentaram diferenças significativas entre as duas condições de exercitação. 
Verificou-se uma tendência para a frequência gestual (-1.58 %), distância de ciclo (-3.62 %), a velocidade de 
nado (-5.75 %), a a flutuação da velocidade do centro de massa (-2.21 %) e o índice de nado (-9.27 %) serem 
inferiores com a utilização da válvula. Já a o período do ciclo foi superior no nado constrangido do que no 
nado livre (1.63 %).
1 INTRODUÇÃO
O estudo da relação entre o perfil 
bioenergético de nadadores e o seu 
comportamento biomecânico é uma das áreas 
de investigação mais profícuas nos últimos 
tempos. Estudos desta índole implicam a 
aplicação simultânea de protocolos 
bioenergéticos e biomecânicos. Do ponto de 
vista bioenergético o interesse tende a quedar-
se pela avaliação de diversos parâmetros 
metabólicos associados ao custo energético, 
sendo parte deles obtidos por oximetria 
directa.
Aquando da recolha de dados por via de 
oximetria directa, o analisador de gases 
portátil K4 b2 (Cosmed, Roma, Itália) é um 
dos mais descritos na literatura para esse 
propósito.
Na realidade, diversos estudos têm sido 
realizados em Natação Pura Desportiva com 
recurso a este equipamento [p.e., 2-4, 13, 16] 
mas na maioria das situações acoplado a uma 
“válvula de Toussaint” [18]. Com efeito, 
diversos trabalhos já foram publicados sobre a 
validade e fiabilidade dos dados fisiológicos 
recolhidos por ambos os equipamentos [e.g., 
11, 14, 17]. 
Por outro lado, também está disponível 
para comercialização uma válvula respiratória 
enquanto equipamento opcional do K4 b2 para 
o meio aquático e designada de AquaTrainer ® 
(Cosmed, Roma, Itália).
Todavia, até ao momento não foi realizado 
nenhum estudo no sentido de aferir as 
possíveis modificações cinemáticas na técnica 
de Crol decorrente dos constrangimentos 
impostos pela válvula ao se recolher 
simultaneamente dados bioenergéticos e 
biomecânicos com a AquaTrainer®. Já no caso 
da “válvula de Toussaint” existe pelo menos 
um trabalho publicado [12].
Assim sendo, o estudo teve como objectivo 
determinar o constrangimento cinemático 
provocado pela válvula Aquatrainer® 
(Cosmed, Roma, Itália), integrada com o 
sistema portátil analisador de gases K4 b2
(Cosmed, Roma, Itália), durante um esforço 
máximo na técnica de Crol.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 AMOSTRA
Foram estudados seis especialistas na 
técnica de Crol do sexo masculino (18.5  2.1 
anos de idade; 1.78 ± 0.73 m de estatura; 73.03 
± 9.72 kg de massa corporal; 57.72 ± 2.92 s de 
recorde pessoal aos 100 m Crol em piscina 
longa; 598.20 ± 90.71 pontos do ranking da 
FINA).
2.2 PROTOCOLO
O protocolo consistiu na realização de dois 
percursos à intensidade máxima de 100 m 
Crol, em piscina de 50 metros: (i) um percurso 
em nado constrangido (i.e., com o sistema 
AquaTrainer® acoplado ao nadador); (ii) outro
em nado livre (i.e., sem o sistema acoplado). 
Foi tido um intervalo mínimo de 48 horas
entre os dois testes. Em ambos os casos, a
partida foi efectuada dentro de água, com um 
único nadador a ser avaliado de cada vez e a 
realizar sempre a viragem aberta para o lado 
da parede lateral em detrimento da viragem de 
rolamento. A ordem de realização dos 
percursos foi establecida de forma aleatória 
entre os diversos nadadores. Antes dos testes, 
cada nadador realizou um aquecimento 
individual e estandardizado.
2.3 RECOLHA DOS DADOS
Duas câmaras registaram respectivamente 
imagens aéreas (GR-SX1 SVHS, JVC, 
Yokoama, Japão) e subaquáticas (GR-SXM25 
SVHS, JVC, Yokoama, Japão) no plano 
sagital, a 25 metros da parede testa de partida e 
a 10 metros da trajectória de deslocamento do
nadador. Foi efectuada a análise cinemática 
(Ariel Performance Analysis System, Ariel 
Dynamics Inc., Califórnia, EUA) de um ciclo 
gestual completo, através de um leitor de vídeo 
(Panasonic, AG 7355, Japão) com uma 
frequência de 50 Hz. Para ser possível a 
reconstrução das imagens utilizou-se um 
objecto de calibração com uma volumetria de
12 m3 e 20 pontos de calibração. Recorreu-se 
ao método de digitalização em planos 
separados (aéreo e subaquático) e subsequente 
reconstrução pela aplicação do algoritmo 2D-
DLT [1] de acordo com o procedimento 
descrito por de Leva [10] Foi adoptado o 
modelo antropométrico de Zatsiorsky,
adaptado por de Leva [9], incluindo a divisão 
do tronco em 2 partes articuladas [6]. Os sinais 
foram filtrados com uma frequência de corte 
de 5 Hz, como sugerido por Winter [19] com 
recurso a dupla-passagem. A fiabilidade do 
processo de digitalização-redigitalização foi 
muito elevada (ICC = 0.97  0.01). 
Determinou-se: (i) a performance desportiva a 
partir da duração absoluta do teste (T100, s); 
(ii) a mecânica da braçada com base no 
período do ciclo gestual (P, s), a frequência 
gestual (FG, Hz), a distância de ciclo (DC, m), 
a velocidade de nado (v, m.s-1); (iii) a 
eficiência de nado estimando o índice de nado 
(IN, m2.c-1.s-1) como descrito por Costill et al. 
[7] e a flutuação intra-cíclica da velocidade 
horizontal do centro de massa (dv, %) como 
proposto por Barbosa et al. [2, 3].
2.4 PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS
Para determinação da dv foram calculados 
os coeficientes de variação da velocidade 
horizontal do centro de massa em cada ciclo 
gestual completo.
Todas as variáveis dependentes são 
apresentadas como média  1 DP. A diferença 
percentual () de acordo com a condição de 
exercitação também foi tomada em conta para 
cada uma das variáveis dependentes.
A normalização das curvas de dv em 
função do tempo foi efectuada com recurso a 
MATLAB (v.6 R12, MathWorks Inc., 
Massachusetts, EUA). Também foi calculada a 
regressão polinomial de grau 8 entre a 
velocidade horizontal do centro de massa e a 
duração normalizada (P  0.05). Os modelos 
polinomiais descritos baseiam-se em critérios 
estandardizados (p.e., Akaike information, 
Amemiya’s prediction e Schwartz Bayesian).
A normalidade (definida como Y  N 
(Y|X1,X2,…,XK, 2) foi determinada pelo teste de 
Shapiro-Wilk. Dado o N reduzido (N < 30) e a 
rejeição da hipótese nula (H0), optou-se pela 
aplicação de procedimentos não paramétricos. 
Foi efectuada a comparação de todas as 
variáveis dependentes entre as duas condições 
de exercitação com recurso a estatística não 
paramétrica (Teste de Wilcoxon) para P 
0.05. Os valores de Z apresentados baseiam-se 
em rankings positivos dos dados em bruto.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 PERFORMANCE
A Fig. 1 apresenta a comparação do T100
entre o nado livre e o nado constrangido. O
T100 foi significativamente superior quando 
acoplados à Aquatrainer® do que durante o
nado livre ( = 4.75 %; Z = -2.023; P = 0.04). 
Sem a válvula os nadadores cumpriram os 100 
metros em 95.24 ± 2.18 % do seu recorde 
pessoal e com a válvula a 90.99 ± 2.86 %. 
Foi sugerido que o acoplamento de um
nadador à válvula de “Toussiant” aumentava a 
força de arrasto em sensivelmente 10% [12, 
18]. Sabendo que a dimensão, geometria e 
volumetria da Aquatrainer® é muito próxima 
da válvula de “Toussaint” é admissível um 
incremento da força de arrasto similar. 
Contudo, o desenvolvimento de novos estudos 
(experimentais e numéricos) sobre o efeito do 
nado constrangido com a Aquatrainer® dará 
informações relevantes sobre os arrastos
passivo e activo. Ainda assim, poder-se-á 
especular que o aumento do arrasto sem um 
concomitante aumento da força propulsiva 
resultará numa diminuição da v e, portanto, o 
aumento do T100. Para mais, o momento da 
partida e de viragem são fortemente afectados, 
já que a duração e profundidade do deslize 
após impulsão são minimizados. Acresce-se o 
facto de que a viragem habitual nas provas de 
Livres não é admissível durante o nado 
constrangido.
Fig. 1 Comparação da performance em nado 
constrangido e nado livre.
3.2 MECÂNICA DA BRAÇADA
A Fig. 2 apresenta a comparação dos 
parâmetros da mecânica da braçada entre o 
nado livre e o nado constrangido. A FG ( = -
1.58 %; Z = -0.524; P = 0.60), a DC ( = -3.62 
%; Z = -0.943; P = 0.35), a v ( = -5.75 %; Z = 
-0.943; P = 0.35) e a P ( = 1.63 %; Z = -
0.422; P = 0.67) não apresentaram diferenças 
significativas.
Na verdade, o único estudo disponível com 
a válvula de “Toussaint” também não verificou 
diferenças significativas na mecânica da 
braçada [12]. Assim sendo, parece que o 
constrangimento imposto pela AquaTrainer®
no T100 não terá lugar no momento de nado 
propriamente dito.
Fig. 2 Comparação da mecânica da braçada em nado 
constrangido e nado livre.
3.3 EFICIÊNCIA DE NADO
A Fig. 3 apresenta a dv nas duas condições 
de exercitação. Em ambas as situações, a dv de 
Crol caracteriza-se por um perfil com ligeiras 
variações as quais estarão associadas às acções 
propulsivas dos segmentos corporais. Os picos 
positivos mais intensos estarão associados à 
acção propulsiva dos membros superiores 
durante o trajecto motor e os picos menos 
intensos à acção propulsiva dos membros 
inferiores [8, 15].
Fig. 3 Variação intra-cíclica da velocidade horizontal do 
centro de massa a Bruços em nado constrangido e nado 
livre.
A tabela 1 descreve o modelo matemático 
que com melhor ajuste para a descrição da dv. 
Ambas as regressões apresentaram significado 
estatístico. Os coeficientes de determinação 
foram moderados e próximos (0.32 < R2 <
0.33). O facto da capacidade preditiva ser 
moderada explica-se pelo facto da produção de 
curvas médias tender a anular as variações 
intra-individuais e valorizar o valor modal ou 
normativo. Desta forma os valores individuais 
são tidos como variâncias residuais sem 
significado na curva média. 
Consequentemente, o erro de estimativa 
aumenta e o coeficiente de determinação 
diminui na proporção directa das variações 
intra-individuais. Daí a crescente crítica que a 
perspectiva universalista na análise de dados 
em Ciências do Desporto tem vindo a ter 
quando comparada com a perspectiva 
individualista.
Tabela 1. Modelos matemáticos descritivos da variação 
intra-cíclica da velocidade horizontal do centro de massa 
em nado constrangido e nado livre.
Nado Equação R2 Ra2 P s
Livre Y = 0.289 + 0.576 * 
X – 0.096 * X2 + 
0.008 * X3 –
3.403E-4 * X4 + 
7.909E-6 * X5 –
1.009E-7 * X6 + 
6.627E-10 * X7 –
1.752E-12 * X8
0.32 0.21 < 
0.01
1.0
Constr Y = 0.783 + 0.222 * 
X + 0.004 * X2 –
0.002 * X3 + 
1.103E-4 * X4 –
2.898E-6 * X5 + 
3.928E-8 * X6 –
2.665E-10 * X7 + 
7.152E-13 * X8
0.33 0.31 < 
0.01
0.97
A Fig. 4 apresenta a comparação dos 
parâmetros adoptados para estimar a eficiência 
entre o nado livre e o nado constrangido. A 
eficiência de nado não foi afectada pela 
utilização da Aquatrainer® já que o IN ( = -
9.27 %; Z = -1.153; P = 0.25) e a dv ( = -2.21 
%; Z = -0.314; P = 0.75) não evidenciaram
diferenças estatisticamente significativas.
Quer o IN [7] quer o dv [3] estão 
associados, respectivamente, negativa e 
positivamente com o custo energético. Mais 
ainda, o custo energético tem uma relação 
negativa com a eficiência [20]. Com efeito, 
pelo menos no caso do nado constrangido com 
a válvula de “Toussaint” também não se 
verificaram diferenças significativas na 
eficiência de nado [12]. Todavia, constata-se 
uma ligeira tendência para uma maior 
eficiência durante o nado livre.
Fig. 4 Comparação da eficiência em nado constrangido e 
nado livre.
CONCLUSÕES
Em síntese, a válvula Aquatrainer® induz 
constrangimentos significativos na 
performance durante uma prova máxima em 
Crol. Poder-se-á especular que as 
modificações significativas verificadas na 
performance estarão menos relacionadas com 
o momento de nado e talvez de forma mais 
acentuada com outros momentos da prova de 
natação como seja a partida e a viragem.
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